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Badania nad zastosowaniem do celów klinicznych nowego sposobu 
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Investigations on the Clinical Application of a New Method of Optical 
Registration of Protein Fractions in Blood Serum 


Wprowadzenie elektroforezy bibułowej przez Th. WielandaiE Fischera 
46) oraz innych badaczy (5) pozwoliło na stosowanie jej w laboratoriach i klini- 
kach. Równocześnie starano się uprościć metody pomiaru ilościowej zawartości 
poszczególnych frakcji białkowych surowicy. Pracochłonną i kłopotliwą metodę 
ekstrahowania, a następnie oznaczania kolorymetrycznego, starano się zastąpić me- 
toda bezpośredniego rejestrowania na papierze świaiłoczułym. Konstruowano nowe 
aparaty (3, 4) oraz przystosowywano do ilościowego oznaczenia frakcji białko- 
wych przyrządy służące do innych celów (2). 

Założeniem niniejszej pracy było 

1) wykazanie, że mikropolarograf wg Heyrovsky'ego połączony z „przystawką” 
we Klimka (1) nadaje się do klinicznego użytku, 

2) porównanie wyników metody optycznej rejestracji na papierze światłoczu- 
łym z wynikami uzyskanymi metodą kolorymetrycznego oznaczania po uprzednim 
wyekstrahowaniu barwnych plam elektroforogramu. 


METODY I MATERIAŁY 


Elektroforezę przeprowadzano w aparacie własnej konstrukcji, używając bibuły 
Whatman N 4. Stosowano bufor weronalowy o pH 8,6. Elektroforeza trwała 18 godzin 
przy napięciu 120 V i natężeniu 2 mA. w temperaturze pokojowej ok. 18°C. Elektro- 
forogramy barwiono barwnikiem bromofenolowym (Biuro Zbytu Produktów 
Nieorganicznych w Gliwicach). Do optycznej rejestracji użyto mikropolarografu 
Heyrovsky'ego (typ M 1026 N. P. Praha — Vrśovice) łącząc go z przystawką wg 
Klimka Janusza (1). Powierzchnię pól odpowiadających poszczególnym frakcjom 
mierzono planimetrem. Surowice patologiczne otrzymano z I Kliniki Chorób Wew- 
nętrznych Akademii Medycznej w Lublinie, za co wyrażamy serdeczne podziękowa- 
nie Kierownikowi I Kliniki p. prof. dr Mieczystawowi Kedrze. 
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BADANIA WŁASNE 
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Badano przydatność dla celów klinicznych przyrządu służącego do 
optycznej rejestracji względnego składu procentowego poszczególnych 
frakcji białkowych surowicy krwi. Aparat został skonstruowany przez 
dołączenie do mikropolarografu Heyrovsky'ego „przystawki” wg Klim- 
ka J. (1). 


| E 8 


Ryc. 1. Proteinogram i odpowia- Ryc. 2. Proteinogram i odpowia- 
dająca mu krzywa surowicy pato- dająca mu krzywa surowicy pato- 
logicznej Lymphadenosis chronica logicznej Lymphadenosis chronica 
(B. J. 20 II 1958) (B. J. 19 III 1958). 
Proteinogram and corresponding curve Proteinogram and corresponding curve 
of pathological serum. Lymphadenosis of pathological serum. Lymphadenosis 
chronica, B. J., 20. II 1958 chronica, B. J. 19111 1958 


Eli: 


Ryc. 3. Proteinogram i odpowia- Ryc. 4. Proteinogram i odpowia- 
dająca mu krzywa surowicy pato- dająca mu krzywa surowicy pato- 
logicznej Lymphadenosis chronica logicznej Lymphadenosis chronica 
(B. J. 21 III 1958). (W. M. 19. III 1958). 
Proteinogram and corresponding curve Proteinogram and corresponding curve 
of pathological serum. Lymphadenosis of pathological serum. Lymphadenosis 


chronica, B. J. 21 IJI 1958 chronica, W. M., 19 III 1958 
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Elektroforogramy i odpowiadające im krzywe uzyskane dla dwóch 
przypadków lymphadenosis chronica są przedstawione na ryc. 1, 2,3 
oraz ryc. 4 i 5. Elektroforogram i krzywa na ryc. 6 przedstawiają przy- 
padek Tumor hipochondrii dextri. 
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Ryc. 5. Proteinogram i odpowia- Ryc. 6. Proteinogram i odpowia- 
dająca mu krzywa surowicy pato- dająca mu krzywa surowicy pato- 
logicznej Lymphadenosis chronica logicznej Tumor hypochondrii 
(W. M. 21III 1958). dextri (T. J. 4 VI 1958). 
Proteinogram and corresponding curve Proteinogram and corresponding curve 
of pathological serum. Lymphadenosis of pathological serum. Tumor hypo- 
chronica, W. M., 21 III 1958 chondrii dextri, T. J., 4 VI 1958 


Otrzymane elektroforogramy służyły do oznaczenia względnej pro- 
centowej zawartości poszczególnych frakcji surowicy krwi dwoma me- 
todami: 

a) metodą bezpośredniej optycznej rejestracji (oznaczoną w tabeli I, 
liczbą 1), przy użyciu aparatu nowej konstrukcji, 

b) metodą (oznaczoną w tabeli I, liczbą 2), polegającą na ekstrahowaniu 

zabarwionych na bibule frakcji białkowych, a następnie na ich ko- 

lorymetrycznym oznaczeniu. Wyniki zebrano w tab. 1. 


OMÓWIENIE WYNIKÓW 


Metoda bezpośredniej rejestracji jest znacznie szybsza i wygodniej- 
sza, a także dokładniejsza. W metodzie oznaczania kolorymetrycznego, 
przy wycinaniu zabarwionych plam do ekstrahowania, łatwo popełnić 
błędy zwłaszcza przy elektroforogramach o gorszym rozdziale poszcze- 
gólnych frakcji. Wyniki uzyskane metodą bezpośredniej rejestracji przy 
użyciu nowego aparatu wykazują u chorej B. J. (w ciągu miesiąca) stop- 
niowy spadek albumin i globulin ß oraz wzrost globulin y, podczas gdy 
metoda kolorymetrycznego oznaczania nie pozwala na wyciągnięcie 
takich wniosków. 
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Aczkolwiek badania dotyczyły przydatności metody i nie upoważ- 
niają do wyprowadzania wniosków diagnostycznych, trudno jednak nie 
zwrócić uwagi na wyjątkowo mały procent albumin w surowicy T. J. 
i nie zaznaczyć, że chory zmarł po 7 dniach. 

Biorąc pod uwagę dużą różnicę w wynikach podawanych przez róż- 
nych autorów, dla względnej procentowej zawartości poszczególnych 
frakcji, nawet w przypadku surowicy prawidłowej, można sądzić, że róż- 
nice występujące między naszymi wynikami, uzyskanymi dwoma róż- 
nymi metodami, są bardzo małe. Średnia różnica między metodą ,,1” 
i „2” dla albumin, globulin B i globulin y nie przekracza + 4,68%. 

Opierając się na dotychczasowych wynikach (dalsze badania innych 
surowiec patologicznych w toku), można sądzić, że dołączenie „przy- 
stawki” (wg Klimka) do mikropolarografu, pozwoli na zastosowanie 
go do oznaczania względnych procentowych zawartości poszczególnych 
frakcji surowicy w badaniach klinicznych. Za zastosowaniem tej metody 
przemawia, prócz jej dokładności, również oszczędność czasu i odczyn- 
ników chemicznych. Nie jest również bez znaczenia fakt, że w czasie 
pomiaru, elektroforogram nie ulega zniszczeniu i może być użyty do 
dalszych badań lub pozostaje jako dokument. 


WNIOSKI 


1. Mikropolarograf Heyrovsky'ego połączony z „przystawką? wg 
Klimka nadaje się do celów klinicznych. 

2. Metoda bezpośredniej optycznej rejestracji frakcji białkowych na 
papierze światłoczułym przy użyciu wyżej podanej aparatury jest do- 
kładniejsza, szybsza i oszczędniejsza od metody oznaczania koloryme- 
trycznego. 
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PE3IOME 


ABTOpaMM ONPEĄEJIAJOCHE OTHOCMTEJJLHOE IPOLNEHTHOE KOJIMAECTBO 
ÓeJlIKOBBIX Copaknui B HATOJOTMUECKAX CHIBODOTKAX: a) METOĄOM ONTH- 
uecKoń perMcTpanMu npu npMmMeHeHun MMKDPONOJAPOTPacpa IejipoBcKoro 
(Heyrovsky) c npucoequHeHHOi "Demo! 3AMBICJIA M KOHCTPDYKUMIA 
KunuMka HAHyina, b) MeTOĄOM KOJIODUMETpuIECKOTO OHPEXEJIAHUA Noce 
IIpe4BapuTEJIbHOTO AKCTparMpoBaHMA  BETHBIX IIATEH  SJEKTpocbopo- 
TpaMMBI. 

TOUHOCTŁ, JIETKOCTE M CKOPOCTE IIpoBeĄqeHuA OonpełeJjeHuii TOBOPAT 
B IIOJIb3y MeTOZa HEIOCPeEĄCTBEHHOŃ perMCTpanuu. 

Pa3HuNa B pesyJIbTaTax, NOJJYUAEMBIX 9TMMM DBYMA METONAMM He Npe- 
BbliiaeT + 4,68°/o- 

IIpuMeHeHune ,,mpugenku” KIKMKA NO3BOJAET KCIOJJB3OBATb MUKDOILO- 
JIApoOrpacp TeipoBCKOTO anra omTMueckow perncrpaumu OeJIKOBBIX cpak- 
uMi CbIBOPOTKM KPOBM B KJIIMHMHECKAX MCCIIEMOBAHNAX. 


SUMMARY 


The authors determined the relative percentage content of the sepa- 
rate protein fractions in blood serum of pathological cases using the fol- 
lowing methods: 

a. optical registration by means of the micropolarograph according to 
Heyrovsky combined with an additional apparatus devised and con- 
structed by Janusz Klimek; 

b. method of colorimetric determination after extraction of the co- 
loured spots of the electrophorogram. 

The accuracy, ease and speed of performance speak well for the 
method of direct registration. The difference between the results ob- 
tained by the two methods does not exceed + 4.68 per cent. 

The application of the additional apparatus according to Klimek 
makes it possible to use the micropolarograph according to Heyrovsky for 
optical registration of protein fractions in blood serum in clinical practice. 


Papier druk, sat. Ill kl 80 gr 70 x 100 Druku 6 stron 
Annales U.M.C.S. Lublin 1960. Lub. Druk. Pras.—Lubltn Unicka 4. Zam. 525 2 11.61. 
800 + 125 odbitek. W-4 Data otrzymania manuskryptu 2.1.61. Data ukończenia druku 6 IX.6t. 


